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REGLAMENTO DE APLICACION PARA DAR LA CONFORMIDAD | APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:

REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
REGULATION (EU/) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA Modulo /f Mocule: B

CONFORMIDAD

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE EXAMEN UE DE TIPO [ EL/ TYPE EXAMINATION

IDENTIFICACION DEL EPI (NUMERO DE TIPO) REF: YLSS

TDENTIFICATION OF T.FEPFE(IYPEM Particle filtering half mask

NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE

PROTECCION DEL EPI | PERFORMANCE LEVEL OR FFP3 N

PROTECTION CLASS OF THE FPE
EN 145:20014A1: 2009 Dispositivos de pmumon mplmnm.
lhﬁ-;lh.n:'dsﬂmﬂum.pnpmgnm Las part § culas, Requisitos, |
p

NORMAS ARMONIZADAS | HARMONISED STANDARDS EN 1492001 +A1- 2009 tective d Filtering halt
mask 1o protect against pa h gqulmm testing, marking

FECHA DE EMISION | /SSUE DATE 111220

VALIDEZ HASTA | MALIDITY LNTIL iz

El presente certificado se mantendrd vigente durante 5 afios siempre que el producto descrite no sea modificade y cumpla los
requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento,
este certificado deberd Ir acompafiado de la documentacion correspondiente a la Evaluacién de Conformidad con el tipo segin
mddulo C2, D (realizada por un Organisme Notificado, segln frecuencia establecida).

This certificate will remain valid for 5 years as fong as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements

of health and safety g in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied
by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to €2, Dfcarmied out by a Netified Body
according, to the estabiished frequency).
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